Protokol o zkouSce

Zakazka : PR22C2618 Datum vystaveni - 12.12.2022

Zakaznik : LITOLAB, spol.s.r.o. Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.o.

Kontakt - RNDr. Pavel Kuba Kontakt . Zakaznicky servis

Adresa : Chudobin 83 Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany

783 21 Chudobin Ceska republika 190 00 Ceska Republika

E-mail : kuba@litolab.cz E-mail : customer.support@alsglobal.com

Telefon — Telefon 1 +420 226 226 228

Projekt : Radiologie ve vodé Stranka :1z2

Cislo objednavky . 2022/292 Datum pfijeti vzork - 29.11.2022
Cislo nabidky : PR2022LITOL-CZ0001

(CZ-122-21-0864)

Misto odbéru — Datum zkousky : 30.11.2022 - 9.12.2022

Vzorkoval . zakaznik Uroveri tizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou$ce v &asti "Vzorkoval" uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby
Lubomir Pokorny

Pozice
Country Manager

ZkuSebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

right solutions. right partner.

www.alsglobal.cz

L 1163



Datum vystaveni : 12.12.2022

Stranka 1222
Zakéazka - PR22C2618
Zakaznik : LITOLAB, spol.s.r.o.
Vysledky zkousek
Matrice: PODZEMNi VODA Nézev vzorku LITOLAB/212/2022 — ——
Identifikace vzorku PR22C2618001 - -—--
Datum odbéru/Eas odbéru 28.11.2022 08:30 - -
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
radiologické parametr
beta aktivita kor. na K 40 W-GBAC-CC 0.10 Bqg/l <0.10
celkova objemova aktivita alfa W-GAA-SCI 0.04 Bq/l <0.04
celkova objemova aktivita beta W-GBA-PRO 0.10 Bq/l <0.10
Rn W-RN222LSC 5.0 Bq/l 49.6 +15.0%
celkové kovy / hlavni kationt |
K W-K40-AASF 0.02 mg/l 0.68 £15.0%
K40 W-K40-AASF 0.00060 Ba/l 0.0216 +15.0%

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo €as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich davodu ur€i sama, jsou pak rovny datu a/nebo Casu pfijeti vzorkl
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je ¢as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl Cas vzorkovani. Nejistota je
roz$ifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceska Republika 470 01

W-GAA-SCI CSN 75 7611 kap. 4 Stanoveni celkové objemové aktivity alfa méfenim smési odparku se scintilatorem ZnS(Ag).

W-GBAC-CC CZ_SOP_D06_07_361 (CSN 757612, CSN EN ISO 9697, Doporu¢eni SUJB ,Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich

radionuklidd v pitné vodé pro vefejnou potiebu a v balené vodé, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkové
objemové aktivity beta metodou méfeni odparku proporcionalnim detektorem a vypocet celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40z naméfenych hodnot; CZ_SOP_D06_07_005 (CSN 1SO 8288, CSN 757400, CSN EN 1233, CSN ISO
7980, CSN ISO 9964, predpisy firmy Perkin-Elmer, pfiprava vzorku dle CZ SOP_D06_07 P02 kap. 10, 13, 17) Stanoveni
prvk( metodou plamenové AAS a stechiometrické vypocty obsah( slou¢enin z namérenych hodnot.

W-GBA-PRO CZ_SOP_D06_07_361(CSN 757612, CSN EN ISO 9697, Doporu¢eni SUJB ,Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidi v pitné vodé pro vefejnou potiebu a v balené vodé, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkové
objemové aktivity beta metodou méfeni odparku proporcionalnim detektorem a vypoCet celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40 z namérenych hodnot.

W-K40-AASF CZ_SOP_D06_07_005 (CSN ISO 8288, CSN 757400, CSN EN 1233, CSN ISO 7980, CSN ISO 9964, predpisy firmy
Perkin-Elmer) Stanoveni prvki metodou plamenové AAS a stechiometrické vypocty obsahl slou¢enin z naméfenych hodnot.

W-RN222LSC CZ_SOP_D06_07_363.C (CSN 75 7625) Stanoveni Rn-222 kapalinovou scintilaéni metodou (LSC).

Symbol “** u metody znali zkouSku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kod

UNICO-SUB, informuje pouze o tom, Zze zkouSky byly provedeny subdodavatelem a vysledky jsou uvedeny v pfiloze protokolu o
zkousce, vcetné informace o akreditaci zkousky. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo
nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skute€nost uvedena na
titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je misto provedeni zkousSky
mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoétu sumacnich parametr( je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

right solutions. right partner. Spolec¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN ISO 45001 www.alsglobal.cz



